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Potentierande reagens för serologiska tester 
 
Allmän information 
Bovint serum albumin (BSA 22% och 30%) är media som används som ett potentierande medium i serologiska tester. Tillsatsen av 
dessa reagenser ökar den dielektriska konstansen i reaktionsmediumet, som i sin tur orsakar en reduktion av zetapotentialen hos 
erytrocyter.Nedsättningen av den negativa laddningen reducerar minimumavståndet över vilken erytrocyter kan närma sig varandra så att 
IgG-antikroppar agglutinerar erytrocyter på ett enklare sätt. Reagenserna är standardiserade för användning i serologiska tester enligt 
nedanstående procedur. De har förberetts av fraktionerande bovint serum. Testproceduren består av tre faser. Den kan tillhandahålla 
värdefull information om antikroppens serologiska egenskaper. Reagenserna uppfyller kraven för gällande standarder och riktlinjer. 
Produktens egenskaper finns specificerade i de analyscertifikat som medföljer produkterna på begäran. Testprincipen bygger på 
agglutinationsteknik, vilken baseras på antigen/antikroppsreaktion. Införlivandet av en positiv kontroll i varje serie av tester 
rekommenderas starkt. 
 

Säkerhetsföreskrifter 

Reagenserna skall endast användas för in-vitro-diagnostik. Reagenserna bör förvaras vid 2–8°C. Läckande eller skadade reagensflaskor 
får ej användas. Reagenser (oöppnade eller öppnade) bör inte användas efter det utgångsdatum som är tryckt på flaskans etikett. NaN3 
0,1% (w/v) används som konserveringsmedel. Även om bovint serum albumin har testats på smittfarliga sjukdomar och funnits vara 
negativt, kan det inte uteslutas att reagensen innehåller några smittfarliga ämnen. Lakttag försiktighet vid användning och hantering av 
behållare och deras innehåll. Grumlighet kan vara tecken på bakteriell kontamination. För att upptäcka tecken på nedbrytning av reagens 
rekommenderas att reagenserna testas som en del av laboratoriets interna kontrollprogram, genom användning av lämpliga kontroller. 
Bortförskaffande av avfall, efter testets slutförande, ska ske i enlighet med laboratoriets egna föreskrifter. 
 
Provtagning och förberedelser 

Blodprov ska tas aseptiskt med eller utan tillsats av antikoagulanter. Om test av blodprov försenas, skall proverna förvaras vid 2–8°C. 
Preparation av prover beskrivs i respektive bruksanvisning. 
 
Testutförande 

Indirekt antiglobulintest med BSA 22% eller 30% 
Krav på rör: glasrör med rund botten; storlek 75 x 10/12 mm. 
 
1. Förbered med isotonisk saltlösning en 3–5% cellsuspension av de erytrocyter som skall testas (kommersiella celler bör användas i 

levererat tillstånd). 
2. Tillsätt i ett rör: 

- 2 droppar av patientens serum 
- 1 droppe av den 3–5% cellsuspensionen 
- 2 droppar av BSA 22% eller 30% 

       och blanda väl. 
3. Centrifugera i 20 sekunder vid 1000 rcf eller så lång tid som är lämpligt för kalibrering av centrifugen. 
4. Omsuspendera cellerna under lätt vaggning och läs av agglutination makroskopiskt. 
5. Omsuspendera cellerna och inkubera röret i ett vattenbad i 15–20 minuter i 37°C. 
6. Centrifugera i 20 sekunder vid 1000 rcf eller så lång tid som är lämpligt för kalibrering av centrifugen. 
7. Omsuspendera cellerna under lätt vaggning och läs av agglutination makroskopiskt. 
8. Omsuspendera cellerna helt och hållet och tvätta erytrocyterna tre gånger i mer isotonisk saltlösning. Dekantera den sista 

tvättningen helt och hållet. 
9. Lägg till 2 droppar av Pelikloon polyspecific anti-human serum (  K1193 or K1194) och blanda väl. 
10. Centrifugera i 20 sekunder vid 1000 rcf eller så lång tid som är lämpligt för kalibrering av centrifugen. 
11. Omsuspendera cellerna under lätt vaggning och läs av agglutination makroskopiskt. 
12. Om det inte finns tecken på synlig agglutination, lägg till 1 droppe av Coombs Control Cells och upprepa steg 10 och 11. 

Reaktionen bör nu bli positiv. Om testet förblir negativt är resultatet ogiltigt och testet bör göras om. 
 
Tolkning 

Närvaro av agglutination indikerar ett positivt resultat. Frånvaron av agglutination indikerar att ett positivt testresultat inte kunde 
detekteras. 
Uppmärksamma förekomsten av hemolysis då tester undersöks, oavsett steg. Hemolysis indikerar förekomsten av komplementbindande 
antikroppar som kan vara ansvariga för intravaskulär destruktion av erytrocyt. 
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Begränsningar 

Oväntade negativa eller svaga resultat kan bero på: att rören skakats om alltför kraftigt under omsuspendering, störningar under 
utförandet av testet eller ineffektiv tvättning av erytrocyter (som orsakar neutralisering av det polyspecifika anti-humana serumet av 
proteiner (IgG) och/eller kompletterande komponenter som fortfarande förekommer i röret). 
BSA 22% och 30% har optimerats för användning med den teknik som rekommenderas i denna bipacksedel. Om inget annat anges 
måste lämpligheten för användning med andra tekniker fastställas av användaren. 
Falska positiva eller falska negativa resultat kan uppstå genom kontamination av testmaterial eller vid avvikelse från rekommenderad 
teknik. 
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Sanquin produkter ger garanterat de prestanda som beskrivs i originaltillverkarens bruksanvisning. Det är mycket viktigt att strängt följa 

beskrivna procedurer, testuppställningar och rekommenderade reagensmedel och apparatur. Sanquin frånsäger sig allt ansvar till följd av 

att detta försummas. 


